
the SAM Junctional Tourniquet（SJT）

圧迫装置（TCD：target compression device）



the SAM Junctional Tourniquet（SJT）

①圧迫したい部位にTCDが来るようにSJTを体幹に巻く。創部
には止血用資材もしくは滅菌ガーゼを当てておく

②TCDがしっかり当たるよう、バックルを閉じる

③茶色の方のバックルからクリック音が
聞こえるまで両方から引っ張る。

④出血が止まるまで送気球からTCD
に空気を入れる
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http://www.sammedical.com/wp‐
content/uploads/2013/09/SJT‐206‐BRO‐4_web.pdf
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